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RESUMEN 
 
Las espátulas del parto son instrumentos fabricados de acero inoxidable de forma cóncava en su 
extremo superior o distal, sin articulación y con un mango en su extremo proximal para sujetarlo. Son 
utilizadas en distocias del parto ya que permiten la abertura del canal del parto facilitando la salida del 
feto en la fase expulsiva. Existen dos tipos de espátulas de parto: de Velasco y de Thierry. Las espátulas 
de Velasco son más pequeñas y rectas; las de Thierry son más grandes y presentan una ligera 
curvatura en su extremo superior. Para tener una mejor idea de como actúan las espátulas, éstas se 
comparan con el calzador del zapato, cuya función es ayudar a deslizar. 
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SUMMARY 
 
Labor spatulas are stainless steel fabricated instruments, concave in the upper or distal extreme, without 
articulation and with a handle on its proximal extreme for holding it. These spatulas are used in labor dystocias 
because it helps the labor canal and the fetus exit in the expulsive stage. There are two labor spatula types: 
Velasco’s and Thierry’s. Velasco's spatula are smaller and straight, Thierry’s ones are bigger and show a slight 
curvature on their upper extreme. To have a better idea of how spatulas work, they are compared to a shoehorn, 
whose function is to help slide. 
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Introducción 
 
Las espátulas del parto son instrumentos de 
aproximadamente 10cm a 25cm de longitud 20 por 
5cm de ancho en la porción mayor, y 2cm en la 
rama intermedia. Su espesor es de 3,5mm16. Las 
espátulas del parto no fenestrada, presentan forma 
cóncava en su extremo superior o distal, no 
presentan articulación7,8,10,21  y en su extremo 
proximal presentan un mango para sujetarlo, 
figura 1. Su extremo distal se ajusta a la doble 
convexidad del cráneo y su punto de apoyo es la 
pared pélvica, figura 2. Las espátulas permiten la 
abertura del canal del parto y facilitan la salida del 
feto en la fase expulsiva, separa los obstáculos del 
canal vaginal y ayuda a deslizar la cabeza 
fetal1,7,8,10,11,16,18,21,25.  
 

 
 

Figura 1 
Espátulas de Velasco y de Thierry 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Lattus J, Paredes A, Junemann K, Martic A, 
Contreras P, Baeza N: Espátulas de Thierry versus Fórceps de 
Kjelland. Rev. Chilena de Obstetricia y Ginecología, Santiago 
– Chile, 68 (6): 477-486, 2003. 
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Figura 2 
Desplazamiento del feto por el canal vaginal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Rivas M, Veiga M, Mendaña J, Casar E: “Parto con 
espátulas 09”. Hospital "Arquitecto Marcide". Dirección: 
http://www.zambon.es/areasterapeuticas/03mujer/atlas/fichas/
6141.htm 
 
Las espátulas son fabricadas de acero inoxidable y 
existen dos tipos: de Velasco y de Thierry. Las 
espátulas de Velasco son más pequeñas y rectas, 
las de Thierry son más grandes y presentan una 
ligera curvatura en su extremo superior18.  
Generalmente se indica utilizar estos instrumentos 
de asistencia del parto en: 
 
■ Detención prolongada del proceso del parto26 
■ Ausencia o disminución de contracciones 

maternas2,21 
■ Sufrimiento fetal 
■ Fatiga materna durante el parto2,3, 27 
■ Falta de cooperación por parte de la madre 
■ Exceso de anestesia27 
 
Las contraindicaciones del uso de estos utensilios 
se presentan en las siguientes patologías: 
 
■ Prolapso de cordón 
■ Abrupto placentario 
■ Bradicardia tanto fetal como materna 
■ Desproporción cefalopélvica 
■ Prematuridad fetal (menos de 36 semanas) 
■ Anomalía materna o fetal seria 
 
Manejo del instrumento 
 
1. Vestimenta adecuada de la paciente, además 

de la asepsia y antisepsia. 
 
2. Se realiza tacto vaginal para verificar la 

posición del feto y además observamos si 
existe alguna contraindicación para no realizar 
el procedimiento. 

3. Se coloca la primera espátula en la entrada del 
canal del parto. La espátula derecha debe 
sostenerse con la mano homónima e 
introducirse suavemente en el lado izquierdo 
del canal del parto. La espátula debe 
introducirse verticalmente. 

 
4. Se introducen los dedos del operando (de la 

mano opuesta a la que sostiene la espátula) 
entre la cabeza y la pared vaginal izquierda 
materna. Se lleva la punta de la espátula por 
encima de la presentación. En dirección 
descendente se introduce la espátula entre la 
cabeza del feto y los dedos del operador.  

 
5. Una vez colocada la espátula se rota el mango 

hasta quedar en posición horizontal, la 
curvatura de la espátula debe estar sobre la 
región faciomalar del feto. 

 
6. Se verifica la colocación de la primera 

espátula y se extrae la mano del canal vaginal.  
 
7. Se coloca la segunda espátula. Mientras un 

ayudante sujeta la primera espátula, el 
operador repite el mismo procedimiento para 
aplicar la espátula izquierda sobre el lado 
derecho de la madre. De igual forma y 
ayudándose con los dedos, desliza entre éstos 
y la superficie cefálica desde arriba la 
espátula. 

 
8. Una vez colocada la segunda espátula se rota 

el mango, hasta quedar en posición horizontal, 
paralela con la espátula anterior. 

 
9. Se verifica la colocación correcta de la 

segunda espátula y se extrae la mano del canal 
vaginal. 

 
10. Se agarran las espátulas con ambas manos. 

Las espátulas deben estar siempre paralelas, 
cogidas independientemente con las manos del 
operador. No deben separase más de 2 a 3cm 
porque pueden producir traumas14,23. 

 
11. En el momento de la contracción uterina se 

realiza una suave tracción. La dirección que se 
debe ejecutar en la tracción es siguiendo el eje 
fetal suboccípito-bregmático y no el eje 
materno umbílico-coccígeo. Es decir, no se 
debe traccionar mucho hacia abajo como se 
hace con el fórceps clásico.  
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12. La espátula no debe realizar presa a la cabeza 
fetal, solamente debe presentarse como 
palanca23. La suave tracción dirigida 
adecuadamente es combinada con una mínima 
separación de los mangos, proporcionando así 
un empuje a la presentación desde arriba y 
eliminando obstáculos encontrados abajo. 
Cuanto más fuerza se hace, más libre queda la 
cabeza fetal, permitiendo la rotación 
espontánea del mismo y facilitando el 
desplazamiento por dilatación del canal del 
parto.  

 
13. Al desprendimiento de la cabeza fetal el 

ayudante debe realizar la protección del periné 
ya que el operador tiene las dos manos 
ocupadas.  

 
14. Posterior a la expulsión del recién nacido se 

debe evaluar si hubo lesiones mediante el uso 
del instrumento.  

 
15. Observar si hubo desgarros cervicales o 

vaginales por el procedimiento realizado para 
reparar mediante sutura. 

 
Morbilidad 
 
Las lesiones maternas se presentan en un 13,79% 
con el uso de espátulas en comparación al 42,94% 
que se presenta con el uso del fórceps14. Las 
lesiones fetales se presentan en el 6,32% de los 
recién nacidos atendidos con espátula en 
comparación con un 24,84% de los nacidos por 
fórceps14. 
 
No existe evidencia estadística sobre el beneficio 
de la utilización profiláctica de antibióticos con el 
uso de instrumentos del parto15, por lo cual, queda 
a criterio del profesional que emplea dichos 
instrumentos.   
 
Complicaciones maternas 
 
Existe un estudio que manifiesta que el uso de la 
espátula del parto no produce lesión en 
aproximadamente 32,9 % de las embarazadas y de 
las complicaciones mas comunes está el desgarro 
cervical: 29%, y perianal grado I, 20%5. De las 
complicaciones pueden todas, excepto los 
hematomas, ser solucionados con sutura. 
Dentro de las lesiones posibles maternas por el uso 
de espátulas del parto obtenemos: 

■ Desgarros vaginales, vulvares o cervicales4. 
■ Hematomas. 
■ Lesiones de otros órganos como ano, recto y 

vejiga. 
■ Desagarro perineales. 
■ Episiotomía ampliada. 
 
Complicaciones fetales 
 
Existe un estudio que manifiesta que la lesión fetal 
mas común fue el hematoma en el 50% de los 
nacidos por espátulas, pero esto último causado 
por el paso del producto a través del canal del 
parto y no por instrumento5.  
Dentro de las lesiones posibles al feto por el uso 
de espátulas del parto obtenemos: 
 
■ Laceraciones13 
■ Equímosis 
■ Hematomas que se resuelven en el lapso de 

horas13,24 
■ Parálisis facial transitoria4,6,8,9,13  
■ Hundimientos o fracturas lineales óseas2,24 
■ Compromiso del arco periorbitario 
■ Lesiones oculares19 
 
Conclusión 
 
Las espátulas del parto son instrumentos que 
presentan aproximadamente 20 años de uso16 y 
según referencias entre el 8 y 14% de los partos en 
Chile son instrumentados o requieren de apoyo 
técnico para facilitar la salida del recién nacido14.  
 
Existen pocos datos relacionados al peligro que 
atañe utilizar espátulas de parto, y se piensa que 
éstos son los instrumentos más inocuos entre el 
fórceps4,8,9,17,20,21,22,26,28 y la ventosa del parto, tanto 
para la madre como para el feto10,14. 
 
Las espátulas del parto deben considerarse una 
alternativa en las situaciones de distocia del parto. 
Se recomienda que las escuelas de posgrado de 
Ginecología y Obstetricia tomen en consideración 
la docencia y la aplicación de estos instrumentos; 
el residente de posgrado debe tener opciones para 
resolver las distocias del parto y no simplemente 
realizar la opción más fácil y no siempre la 
correcta que es la cesárea, cuyos índices están en 
un ascenso preocupante11,12. 
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